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 通常の内視鏡は、粘膜または健常でない皮膚に接触するため Spaulding1による医療器具

分類のセミクリティカル器具に分類され、消化器内視鏡は高水準消毒薬による消毒が必要

とされています 2。経食道エコープローブも消毒が必要であり、プローブカバーを使用す

る場合でも、施設での取り決めまたは製造元の添付文書に沿った洗浄を行うことが推奨さ

れます。 
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